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Ficha Técnica 


ÉXKOflRClÃ 


A cápsula de isolamento é usada principalmente para o transporte de pacientes com doenças 
infecciosas respiratórias potentes, para evitar a propagação de patógenos e reduzir as taxas de infecção 
por profissionais de saúde. 
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Seu tamanho e design permitem o seu uso em ambulâncias e aeronaves sem a necessidade de adaptações 
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Possui acessos para a 
passagem dos cabos 
de equipamentos e monitores, 
bem como os dutos 
para respiradores mecânicos 


Fabricada em PVC não tóxico 
de alta qualidade e durável 


é operada por bateria de lítio 
por aproximadamente 10 a 12 horas 
em condições normais. 


Pode ter 2 ou 4 portas 
de acesso equipadas 
com luvas 
de látex ou PVC 
operadas pelo 
pessoal médico. 
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O ar expelido da câmara 
passa por filtros HEPA 


zíper de vedação. 


* O equipamento 
de exaustão fornece 
fluxo de ar constante e 
contínuo para o interior, 
para que o ar interno possa 
obter reabastecimento 
contínuo. 


* Possui gerador de pressão negativa, 
para evitar o vazamento do ar poluído da 

cabine. 
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